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BEFORE USING PRODUCT,
READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using this product. Itis not a reference to surgical techniques.

This device was designed, tested and manufactured for single patient use only. Reuse or reprocessing of
this device may lead to its failure and subsequent patient injury. Reprocessing and/or resterilization of this
device may create the risk of contamination and patient infection. Do not reuse, reprocess or resterilize
this device.

DESCRIPTION

The ENDOBAG™ Specimen retrieval system is a single-use specimen container. It is designed for use

in retrieving specimens during laparoscopic surgery. The ENDOBAG™ single-use specimen container is
supplied sterile in a dispensing tube for ease of insertion through a standard 10 mm, 17 mm or 12 mm
trocar cannula.

INDICATIONS

The ENDOBAG™ Specimen retrieval system is intended for use in laparoscopic procedures where removal of
tissue or debris from the abdominal cavity is desired

CONTRAINDICATIONS

This ENDOBAG™ Specimen retrieval system is not intended for use except as indicated. In addition, it is not
intended for use when endoscopic techniques are contraindicated

WARNINGS AND PRECAUTIONS

The ENDOBAG™ Specimen retrieval system is designed for use in a single procedure only. DISCARD AFTER
USE. DO NOT RESTERILIZE.

INSTRUCTIONS FOR USE

Preparation

1. Insert the ENDOBAG™ sleeve through the 10 mm, 11 mm, or 12 mm trocar cannula.

2.To remove the ENDOBAG™ specimen container from the sleeve, grasp the exposed specimen container at
the distal end of the dispensing tube, and carefully withdraw the bag.

3. Remove introducer sleeve from the trocar cannula.

4. Place the specimen in the ENDOBAG™ specimen container and tie it with suture, if needed.

5.To remove the ENDOBAG™ specimen container from the cavity, use graspers to pull the top of the

bag into the distal end of the trocar cannula. While securing the bag with graspers, withdraw the trocar
cannula, ENDOBAG™ specimen container and graspers through the incision site until the mouth of the bag
can be visualized. Continue removing the bag from incision under direct vision.
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Systéme d'extraction de spécimen

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT,
LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CIDESSOUS.

IMPORTANT!

Cette brochure est destinée a faciliter I'utilisation de ce produit. Elle ne constitue pas une référence en
matiére de techniques chirurgicales.

(e dispositif a été congu, testé et fabriqué pour un usage chez un seul patient. Sa réutilisation ou son
retraitement peut provoquer un dysfonctionnement et des blessures chez le patient. Son retraitement
et/ou sa restérilisation peuvent entrainer un risque de contamination et dinfection du patient. Ne pas
réutiliser, retraiter ou restériliser ce dispositif.

DESCRIPTION

Le systéme d'extraction de spécimen ENDOBAG™ est un sac a spécimen a usage unique. Il est destiné a
Iextraction de spécimens au cours d'interventions laparoscopiques. Le sac a spécimen a usage unique
ENDOBAG™ est livré stérile dans un tube dintroduction pour faciliter lnsertion par un trocart standard
de 10,11 0u12mm.

INDICATIONS

Le systeme d'extraction de spécimen ENDOBAG™ est utilisable dans les procédures de laparoscopie, lorsque
Iextraction de tissus ou de débris de a cavité abdominale est souhaitée.

CONTRE-INDICATIONS

(e systeme d'extraction de spécimen ENDOBAG™ n'est pas destiné a une utilisation autre que celle
indiquée. En outre, il nfest pas destiné a étre utilisé lorsque les techniques endoscopiques sont contre-
indiquées.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Le systéme d'extraction de spécimen ENDOBAG™ est utilisable dans une procédure unique seulement.
JETER APRES UTILISATION. NE PAS RESTERILISER.

MODE D’EMPLOI

Préparation

1. Insérer le tube ENDOBAG™ par la canule du trocart de 10, 17 ou 12 mm.

2. Pour retirer le sac a spécimen ENDOBAG™ de son tube, saisir la partie découverte du sac a spécimen a
I'extrémité du tube dintroduction, puis sortir doucement le sac de son tube.

3. Retirer le manchon d'introduction de la canule du trocart.

4. Placer le spécimen souhaité dans le sac ENDOBAG™ et le fermer par suture si nécessaire.

5. Pour extraire le sac a spécimen ENDOBAG™de la cavité, utiliser une pince & corps étranger pour tirer le
haut du sac dans I'extrémité distale du trocart. Tout en maintenant le sac avec la pince, sortir le trocart, le
sac a spécimen ENDOBAG™ et la pince par le site de I'incision jusqu'a voir apparaitre [ouverture du sac.
Poursuivre l'extraction du sac par l'incision sous vision directe.

Box size: 5.75 x 10.94
Overall size: 12 x 10
Folds to: 3 x5
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PROBENENTNAHMESYSTEM SISTEMA PARA LA RECUPERACION DE PIEZAS
VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS BITTE DIE A ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA LA SIGUIENTE INFORMACION CON ATENCION.
FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFALTIG DURCHLESEN.
iIMPORTANTE!
WICHTIG! Este folleto estd disefado con el fin de asistirle en el empleo de este producto. No se trata de un documento de
Diese Broschire ist als Hilfsmittel bei der Verwendung dieses Produkts vorgesehen. Sie ist nicht als Referenz fiir referencia sobre técnicas quirdrgicas.
chirurgische Techniken gedacht. El dispositivo fue disefado, comprobado y fabricado para ser utilizado en un solo paciente. La reutilizacion o
Diese Vorrichtung wurde ausschlie@lich im Hinblick auf ihre Verwendung fir einen einzigen Patienten konzipiert, reprocesamiento de este dispositivo podria conducir a s fallo y la subsiguiente lesin del paciente. El reprocesamiento
qepriift und hergestellt. Eine Wiederverwendung oder emeute Aufbereitung dieser Vorrichtung kann zu deren y/o esterilizacion de este dispositivo podria crear un riesgo de contaminacion e infeccidn del paciente. No volver a
Versagen und damit zur Schédigung des Patienten fiihren. Das Aufbereiten und/oder emeute Sterilisieren dieser utilizar, reprocesar ni reesterilizar este dispositivo.
Vorrichtung kann ein Kontaminations- und Infektionsrisiko fiir den Patienten bedeuten. Diese Vorrichtung nicht DESCRIPCION
wieder verwenden, aufbereiten oder ermeut sterlsieren. £l sistema para la recuperacion de piezas ENDOBAG™ consiste en un recipiente de piezas para un solo uso. Estd
BESCHREIBUNG disefiado para la recuperacion de piezas durante la cirugia laparoscépica. E recipiente de piezas de un solo uso
Das ENDOBAG™-Probenentnahmesystem ist ein Einmal-Probenbehilter. Es ist zur Verwendung bei der Entnahme von ENDOBAG™ se proporciona estéril en un tubo dispensador para facilitar su insercion a través de una cénula de trocar
Proben im Verlauf laparoskopischer Eingriffe ausgelegt. Der ENDOBAG™-Einmal-Probenbehilter wird steril in einer de 10mm, 7T mmo 12 mm.
Dispensierrchre geliefert, um das Einfiihren durch eine standardmaRSige 10-mm-, 11-mm- oder 12-mm-Trokarkaniile INDICACIONES
2 erleichter. El sistema para la recuperacién de piezas ENDOBAG™ estd previsto para ser utilizado en intervenciones laparoscopicas
INDIKATIONEN cuando el cirujano desee retirar tejido o desechos de la cavidad abdominal.
Das ENDOBAG™-Probenentnahmesystem ist zur Verwendung bei laparoskopischen Verfahren vorgesehen, bei denen CONTRAINDICACIONES
die Entnahme von Gewebe oder Debris aus der Bauchhohle gewdnscht wird Este sistema para la recuperaci6n de piezas ENDOBAG™ no estd previsto para ser utilizado de ninguna manera que no
KONTRAINDIKATIONEN sea la indicada. Tampoco estd previsto para usarse en casos en que las técnicas endoscpicas estan contraindicadas.
Dieses ENDOBAG™-Probenentnahmesystem st ausschlieBlich fiir die hier angegebene Verwendung vorgesehen ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Weiterhin ist die Vorrichtung nicht bei Veerfahren einzusetzen, bei denen endoskopische Techniken kontraindiziert sind. Fl sistema de recuperacion de piezas ENDOBAG™ estd disefiado para ser utilizado en una sola intervencion
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN Gnicamente. DESECHAR DESPUES DE UTILIZAR. NO REESTERILIZAR
Das ENDOBAG™-Probenentnahmesystem ist lediglich zur Verwendung bei einem einzigen Verfahren vorgesehen. MODO DE EMPLEO
NACH GEBRAUCH ENTSORGEN. NICHT ERNEUT STERILISIEREN Preparacién
GEBRAUCHSANWEISUNG 1. Inserte el manguito del ENDOBAG™ a través de la cdnula de trocar (de 10mm, 11 mm 0 12 mm).
Vorbereitung 2. Para retirar el recipiente de piezas ENDOBAG™ del manguito, sujete el recipiente expuesto en el extremo distal del
1. Die ENDOBAG™-Hillse durch die 10-mm-, 11-mm- oder 12-mm-Trokarkanille einfiihren. tubo administrador y retre la bolsa con cuidado.
2. ZurEntnahme des ENDOBAG™-Probenbehlters aus der Hilse den freiliegenden Probenbehalter am distalen Ende 3. Retie el manquito introductor de fa canula del trocar.
der Dispensierrohre fassen und den Beutel behutsam herausziehen. . S
4. Coloque la pieza en el recipiente ENDOBAG™ y amdrrela con sutura, si corresponde.
3. Die Einfiihrhillse aus der Trokarkaniile entfernen. . . - .
5. Para retirar el recipiente de piezas ENDOBAG™ de la cavidad, utilice pinzas para halar la parte superior de la bolsa
4. Die Probe im ENDOBAG™-Probenbehdlter platzieren und erforderlichenfalls mit Nahtmaterial zuschniren dentro del extremo distal de la canula del trocar. Mientras sujeta el saco con las pinzas, extraiga la cénula de trocar,
5. Zum Entfernen des ENDOBAG™-Probenbehalters aus der Hohle das obere Ende des Beutels mit Hilfe eines el recipiente de piezas ENDOBAG™ y las pinzas a través de la incisién hasta que pueda visualizar Ia boca de a bolsa
Fassinstruments in das distale Ende der Trokarkanlle ziehen. Den Beutel mit einem Fassinstrument sichern und die Contindie extrayendo el saco a través de la incisién bajo visualizacidn directa.
Trokarkaniile, den ENDOBAG™-Probenbehalter und das Fassinstrument durch den Inzisionsbereich zuriickziehen, bis
die Beuteloffnung sichtbar st. Den Beutel unter Direkteinsicht weiter aus der Inzision herausziehen.
@ SISTEMA PARA RETIRADA DE AMOSTRAS
SISTEMA DI RECUPERO DEI CAMPIONI ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMACOES A SEGUIR.
A PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. IMPORTANTE!
Este folheto destina-se a auxilid-lo no uso do produto. Ele ndo é fonte de consulta para técnicas cirtrgicas.
IMPORTANTE! Este dispositivo foi projetado, testado e fabricado para uso em um dnico paciente. A reutilizagao ou reprocessamento
Questo opuscolo ha lo scopo di rendere pits semplice Futilizzo dello strumento, non e pertanto da intendersi come deste dispositivo pode levar a falhas e leses subseqiientes no paciente. O reprocessamento e/ou reesterilizaio
materiale di consultazione per lesecuzione di tecniche chirurgiche. deste dispositivo pode criar riscos de contaminagdo e infecgdo no paciente. Nao reutilize, reprocesse ou reesterilize
Questo dispositivo & stato progettato, testato e fabbricato per I'utilizzo esclusivo su un singolo paziente. utilizzo e este dispositivo.
i trattamenti ripetuti possono danneggiare il dispositivo e determinare lesioni al paziente. Trattamenti ripetuti e/o DESCRICAO
risterilizzazioni del dispositivo possono determinare il rischio di contaminazione e di infezione nel paziente. Non 0 sistema de retirada de amostras ENDOBAG™ é um recipiente de amostras de uso tnico. £ destinado para uso na
riutilizare, trattare ripetutamente o rsterilizzare questo strumento. retirada de amostras durante a cirurgia laparoscdpica. O recipiente de amostras de uso tnico ENDOBAG™ ¢ fornecido
DESCRIZIONE estéril, em um tubo de liberago, para facilitar a insercdo através de uma canula de trocarte padrdo de 10 mm, 11
IIsistema i recupero dei campioni FNDOBAG™ & un contenitore per campioni monouso. £ destinato all'uso per il mmou 12 mm.
prelievo di campioni durante la chirurgia laparoscopica. Il contenitore per campioni monouso ENDOBAG™ viene INDICAGOES
fornito sterile in un apposito tubo applicatore per agevolame lnserimento attraverso la cannula per trocar da 10 mm, 0 sistema para retirada de amostras ENDOBAG™ foi projetado para uso em procedimentos laparoscépicos, quando for
Timmo12mm. desejada a remogdo de tecido ou detritos da cavidade abdominal.
INDICAZIONI CONTRA-INDICACOES
IFsistema di ecupero dei campioni ENDOBAG™ viene impiegato neginterventiin laparoscopia, in cuisidesidera 0 sistema para retirada de amostras ENDOBAG™ destina-se somente a0 uso indicado. Além disso, ele ndo deve ser
prelevare sezioni di tessuto o detriti dalla cavita addominale. usado quando técnicas endoscapicas forem contra-indicadas.
CONTROINDICAZIONI ADVERTENCIAS E PRECAUCOES
Questo sistema di recupero dei campioni ENDOBAG™ non & adatto a un uso diverso da quello indicato. Non & inoltre 0 sistema de retrada de amostras ENDOBAG™ deve ser usado em um tnico procedimento apenas. DESCARTE APOS
inteso per essere usato nei casi in cui le procedure endoscopiche sono controindicate. 0USO. NAO REESTERILIZE.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI INSTRUCOES PARA USO
IIsistema di recupero dei campioni ENDOBAG™ e destinato all'uso in una singola procedura. ELIMINARE DOPO LUSO. Preparagio
NON RISTERILIZZARE. 1. Introduza a bainha ENDOBAG™ através da canula de trocarte de 10 mm, 11 mm ou 12 mm.
ISTRUZIqNI PERL'USO 2. Para remover o recipiente de amostras ENDOBAG™ da bainha, segure o recipiente de amostras exposto pela
Preparazione extremidade distal do tubo de liberagdo e retire a bolsa cuidadosamente.
1. Inserire il manicotto ENDOBAG™ attraverso la cannula del trocar da 10 mm, 11 mm 0 12 mm. . .
3. Remova a bainha de introdugdo da canula de trocarte.
2. Per rimuovere il contenitore per campioni ENDOBAG™ dal manicotto, afferrare 'estremita distale del tubo . - -
. 4. Coloque a amostra no recipiente de amostras ENDOBAG™ e prenda com uma sutura, se necessario.
applicatore del contenitore per campioni esposto e sfilare con delicatezza la sacca dal manicotto.
. . L 5. Para remover o recipiente de amostras ENDOBAG™ da cavidade, utilize pingas para puxar a parte de cima da bolsa
3. Rimuovere il dispositivo di inserimento dalla cannula del trocar. . . .
para dentro da extremidade distal da canula de trocarte. Enquanto estiver sequrando a bolsa com as pingas, retire a
4. Sistemare il campione nel contenitore ENDOBAG™ e legare con l filo di sutura. canula de trocarte, o recipiente de amostras ENDOBAG™ e as pingas através da incisdo, até que a abertura da bolsa
5. Per rimuovere il contenitore per campioni ENDOBAG™, usare Iafferratessuti per tirare la parte superiore della sacca possa ser visualizada. Continue removendo a bolsa da incisdo, sob observado direta.
nell'estremita distale della cannula del trocar. Mentre si fissa la sacca con la pinza afferratessuti, ritirare la cannula
del trocar, il contenitore per campioni ENDOBAG™ e la pinza afferratessuti attraverso il sito d'incisione fino a vedere
la parte superiore della sacca. Proseguire con la rimozione della sacca attraverso il punto dincisione sequendo a vista
la procedura.
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NEDERLANDS

MONSTEROPVANGSYSTEEM

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE ZORGVULDIG
DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

BELANGRUK

Deze brochure dient als gebruiksaanwijzing voor dit product. Het is geen naslagwerk voor chirurgische
technieken.

Ditinstrument is ontworpen, getest en gefabriceerd om te worden gebruikt op één patiént. Hergebruik of
recyclering van dit instrument kan leiden tot storing met eventueel patiéntletsel tot gevolg. Recyclering
en/of opnieuw steriliseren van dit instrument kan risico op besmetting en patiéntinfectie met zich
meebrengen. Dit instrument niet hergebruiken, recycleren of opnieuw steriliseren.

BESCHRUVING

Het ENDOBAG™ monsteropvangsysteem s een monsterzak voor eenmali gebruik. Het is bedoeld om
monsters in op te vangen tijdens laparoscopische ingrepen. De ENDOBAG™ monsterzak voor eenmalig
gebruik wordt steriel geleverd in een a buisvormige dispenser, zodat de zak eenvoudi via een 10, 11 0f 12
mm wijde trocarcanule kan worden ingebracht

INDICATIES

Het ENDOBAG™ monsteropvangsysteem is bestemd voor laparoscopische procedures waarbij verwijdering
van weefsel of debris uit het abdomen nodig .

CONTRA-INDICATIES

Het ENDOBAG™ monsteropvangsysteem is uitsluitend bestemd voor de aangewezen toepassingen.
Bovendien mag het niet worden gebruikt als er een algemene contra-indicatie voor endoscopische
technieken geldt.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Het ENDOBAG™ monsteropvangsysteem is bestemd voor gebruik in één procedure. WEGGOOIEN NA
GEBRUIK. NIET OPNIEUW STERILISEREN.

AANWUZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Voorbereiding

1. Breng de huls van de ENDOBAG™ in via een trocarcanule van 10, 11 of 12 mm.

2. Als u de ENDOBAG™ monsterzak uit de huls wilt verwijderen, pakt u de monsterzak bij het distale
uiteinde van de buisvormige dispenser vast en trekt u de zak voorzichtig naar buiten.

3. Neem de inbrenghuls voorzichtig uit de trocarcanule.

4. Doe het monster in de ENDOBAG™ monsterzak en maak het zo nodig vast met een hechting.

5. Verwijder de ENDOBAG™ monsterzak uit de lichaamsholte door met een grijper de bovenkant van de zak
in het distale uiteinde van de trocarcanule te trekken. Trek, terwijl u de zak met een grijper vasthoudt, de
trocarcanule, de ENDOBAG™ monsterzak en grijper zo ver door de incisie naar buiten dat u de opening van
de zak kunt zien. Trek de zak verder uit de incisie naar buiten onder direct zicht.
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SYSTEM FOR PROVUPPSAMLING
A LS NEDANSTAENDE INFORMATION NOGA INNAN PRODUKTEN TAS | BRUK.

VIKTIGT!
Denna broschyr r avsedd som végledning vid anvandning av denna produkt. Den utgér inte en referens
for kirurgiska metoder.

Detta instrument har konstruerats, testats och tillverkats endast for enpatientsbruk. Ateranvandning eller
rengoring/sterilisering kan leda til att instrumentet forstors och att patienten skadas. Rengdring och/eller
resterilisering kan skapa risk for kontaminering och patientinfektion. Ateranvand, rengdr och resterilisera
inte detta instrument.

BESKRIVNING

ENDOBAG™ system for provuppsamling utgdrs av en engdngsprovpase. Det ar utformat for att samla

in vavnadsprover vid laparoskopiska ingrepp. ENDOBAG™ engangsprovpase levereras steril i ett
dispenseringsror for att underlétta inforing genom en standardtroakarkanyl i storlek 10 mm, 11 mm

eller 12mm.

INDIKATIONER

ENDOBAG™ system for pi aravsett for ining av lakare vid | kopiska procedurer da
man onskar avlagsna vévnad eller annat material fran bukhalan.

KONTRAINDIKATIONER

ENDOBAG™ system for provuppsamling ar endast avsett for indicerade anvandningsomraden. Det ska inte
anvandas i fall dar endoskopiska ingrepp dr kontraindicerade.

VARNINGAR OCH FORSIKTIGHETSATGARDER

ENDOBAG™ system for provuppsamling ar avsett for anvandning vid ett enstaka ingrepp. KASTAS EFTER
ANVANDNING. FAR EJ RESTERILISERAS.

BRUKSANVISNING

Forberedelser

1. Forin ENDOBAG™-hylsan genom en 10 mm, 11 mm eller 12 mm troakarkanyl.

2. Avlagsna ENDOBAG™ provpdse frén hylsan genom att fatta tag i den exponerade provpasen i
dispenseringsrorets distala ande och forsiktit dra ut pasen.

3. Avldgsna introducerhylsan fran troakarkanylen.

4. Hamta upp provet i ENDOBAG™-pdsen och slut den med sutur om s behovs.

5. Hamta upp ENDOBAG™-provpdsen ur kaviteten genom att anvanda en téng och dra pasens overdel in i
troakarkanylens distala ande. Hall fast provpdsen med tangen och dra tillbaka troakarkanylen, ENDOBAG™-
provpdsen och tangen genom incisionsstallet tills pdsens mynning syns. Fortsdtt att dra tillbaka pasen frén
incisionen under 6gats kontroll.
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PR@VEUDTAGNINGSSYSTEM

FOLGENDE ANVISNING SKAL LASES GRUNDIGT,
INDEN PRODUKTET TAGES | BRUG.

VIGTIGT!

Dette heefte er beregnet som en hjelp til at bruge dette produkt. Det er ikke en anvisning i kirurgiske
teknikker.

Denne anordning er kun udformet, afpravet og fremstillet til brug til en enkelt patient. Genanvendelse
eller rengoring/sterilisering af dette instrument til genbrug kan medfare, at det ikke virker korrekt, og
dermed at patienten skades. Rengaring og/eller resterilisering af denne anordning kan medfare risiko for
kontaminering og patientinfektion. Denne anordning md ikke genanvendes, rengares til genbrug eller
resteriliseres.

BESKRIVELSE

ENDOBAG™ praveudtagningssystem er en pravepose til engangsbrug. Den er beregnet til udtagning af
prover i forbindelse med laparoskopisk kirurgi. ENDOBAG™ praveposer til engangsbrug leveres sterile i et
dispenseringsrar, sa de er lette at indfore via almindelige 10, 17 eller 12 mm trokarkanyler.
INDIKATIONER

ENDOBAG™ praveudtagningssystem er beregnet til brug i laparoskopiske procedurer, hvor der skal fiernes
vev eller débris fra bughulen

KONTRAINDIKATIONER

Dette ENDOBAG™ praveudtagningssystem er kun beregnet til anvendelse som indiceret. Desuden er det
ikke beregnet til anvendelse, nér endoskopiske teknikker er kontraindicerede.

ADVARSLER 0G FORHOLDSREGLER

ENDOBAG™ praveudtagningssystemet er kun beregnet til anvendelse i en enkelt procedure. SKAL
KASSERES EFTER BRUG. MA IKKE RESTERILISERES.

BRUGSANVISNING

Klargoring

1. For ENDOBAG™ raret gennem den 10, 11 eller 12 mm trokarkanyle.

2. ENDOBAG™ praveposen tages ud af roret ved at tage fat om praveposen, der stikker ud af
dispenseringsrarets distale ende, og forsigtigt traekke posen ud af raret.

3. Fern introducerroret fra trokarkanylen.

4. Placér praven i ENDOBAG™ praveposen, og bind den evt. til med sutur.

5. ENDOBAG™ praveposen tages ud af legemshulen ved at traekke toppen af posen ind i trokarkanylens
distale ende med en gribetang. Mens posen holdes fast med gribetangen, traekkes trokarkanylen,
ENDOBAG™ praveposen og gribetangen ud gennem incisionsstedet, indtil poseabningen kommer til syne.
Fortsaet med at fierne posen fra incisionen under direkte visuel vejledning.
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NAYTTEENOTTOJARJESTELMA

SEURAAVAT OHJEET ON LUETTAVA
HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KAYTTOA.

TARKEAA!

Tassd tuoteselosteessa on tuotteen kdyttdohjeet. Siind ei anneta kirurgisia menetelmié koskevia ohjeita.
Laite on tarkoitettu, testattu ja valmistettu potilaskohtaiseen kayttdon. Laitteen uudelleenkayttd tai
~sterilointi voi johtaa toimintahairicdn ja potilasvammaan. Laitteen puhdistaminen ja/tai steriloiminen
uudelleen voi johtaa tartuntavaaraan ja potilasinfektioon. Laitetta ei saa kéyttdd, puhdistaa tai steriloida
uudelleen.

KUVAUS

ENDOBAG™-ndytteenottojarjestelmd on kertakdyttdinen ndytepussi. Se on tarkoitettu naytteiden ottoon
laparoskooppisissa kirurgisissa issd. Kertakdyttoinen ENDOBAG™-naytepussi toimitetaan
steriiling putkessa, jonka avulla se on helppo vieda sisaan vakiotyyppisen 10 mm, 11 mm tai 12 mm
troakaarikanyylin kautta.

INDIKAATIOT

ENDOBAG™-naytteenottojarjestelmaa kaytetaan laparoskooppisissa toimenpiteissa kudosnaytteen tai
~jaaman poistoon vatsaontelosta.

KONTRAINDIKAATIOT
ENDOBAG™-naytteenottojarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan indikoituiin tarkoituksiin. Tata
laitetta ei saa kayttad, mikali endosk { Imat on k il

VAROITUKSET JAVAROTOIMET

ENDOBAG™-naytteenottojarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan yhdessa toimenpiteessa
HAVITETTAVA KAYTON JALKEEN. EI SAA STERILOIDA UUDELLEEN.

KAYTTOOHJEET

Valmistelu

1.Tyonna ENDOBAG™-suojus toimenpiteessa kdytettavan 10 mm, 1Tmm tai 12 mm troakaarikanyylin lapi.
2. 0ta ENDOBAG™-ndytepussi suojuksesta tarttumalla suojuksen distaalipaassé nakyvissd olevaan putkeen
ja veda pussi varovasti pois.

3. Poista sisddnviejaholkki troakaarikanyylista.

4. Sijoita otettu ndyte ENDOBAG™-ndytepussiin ja sulje se tarvittaessa ommellangalla.

5. Poista ENDOBAG™-ndytepussi ontelosta tarttumalla ottimilla sen ylaosaan ja vetamalla se
troakaarikanyylin distaalipaan sisadn. Pida pussista kiinni ottimilla ja veda troakaarikanyyli, ENDOBAG™-
ndytepussija ottimet pois avausviillosta, kunnes pussin suu tulee nakyviin. Jatka pussin vetamista
avausvilllosta ilman laparoskooppia.
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‘W L TURKIVE EESKA REPUBLIKA
SYSTHMA ANAKTHEZHE AEITMATON ORNEK ALMA SISTEMI ZASOBNIK NA VZORKY
A NPIN XPHZIMOMOIHZETE TO NPOTON, AIABAZTE OAEE TIE AKOAOYOEX MAHPOOOPIEE. A URUND KULLANMADAN ONCE, ASAGIDAKI BiLGILERi DIKKATLICE OKUYUN. A PRED POUZITiM PRODUKTU SI POZORNE PRECTETE NASLEDUJICi INFORMACE.
IHMANTIKO! ONEMLI! DOLEZITE UPOZORNENI:
To napov guANadio éxet oxedlaoTel we BorBnyia katd T Yprion Tov TPOIOVTOC auToU. Aev aMOTeNE YeVIKEC LaTpIKEC Bu kitapgik, Uriintin kullanilmasinda yardimar olmak amaciyla tasarlanmistir. Cerrahi teknikler igin bir bagvuru kaynagi Ucelem této prirucky je usnadnit pouzivéni produktu. Nema slouzit jako piirucka chirurgickych technik
00NYIEQ Y1 XEIPOUPYIKES TEXVIKEC, degildir Nastroj byl navrZen, otestovén a vyroben pro pouZiti pouze u jednoho pacienta. Opakované pouZivani nebo
H ouokeun autr oxedidoTnke, SokIHAaTNKe Kal KaTaokeudoTnke yia xprion ot éva povov aobevi. H Bu ara, yalnizca bir hastada kullanilacak sekilde tasarlanms, test edilmis ve Gretilmistir. Bu aracin tekrar kullanimas opakované uvédéni ndstroje do znovupouzitelného stavu miize vést k selhdni jeho funkce a ndslednému
enavaypnalponoinan 1 enaveneepyaoia TG Guokevrc AUTG Hmopel va odnyraet o€ aoToyia T kat mapemopievo ya da tekrar islenmesi, diizgiin calismamasina ve bunun sonucunda hastanin yaralanmasina neden olabilir. Bu aracin poranéni pacienta. Opakované uvadéni tohoto ndstroje do znovupouzitelného stavu nebo jeho opakovand
Tpauplatiopd Tov aoBevouc. H enaveneepyaoia i/katn {pwan e uokeunc autic eviéyetatva tekrar islenmesi ve/veya tekrar sterilize edilmesi, kirlenme ve hastada enfeksiyon riskine neden olabilir. Bu araci tekrar sterilizace mohou u pacienta zplisobit kontaminaci a infekci. Néstroj opakované nepouzivejte, neuvddejte do
dnpiovpyroet kivduvo Hohuvang kat hoipwéng Tov aoBevou. M enavaypnotponoteite, enavenegepyaleote i kullanmayn, tekrar islemeyin ya da tekrar sterilize etmeyin. znovupouZitelného stavu ani nesterilizujte.
ENQVAMIONTEIDGVETE TT) 0UOKEU! QuTH). TANIM POPIS
NEPITPAOH ENDOBAG™ Ornek alma sistemi tek kullanimlik bir ornek kabidir. Laparoskopik cerrahi sirasinda drnek almada Zdsobnik na vzorky ENDOBAG™ je jednorazovy produkt. Je urcen k uchovani vzorkd pfi laparoskopickych
To odotnpa avaktnong deypdtwv ENDOBAG™ eival évag mepiéktng (oakouha) detypdrav piag ypriong. Exet oxediaotel kullanimak dzere tasarlanmistir. ENDOBAG™ tek kullanimlik 6rnek kabr, standart 10 mm, 11 mm ya da 12 mm trokar chirurgickych zdkrocich. Jednorézovy zésobnik na vzorky ENDOBAG™ je doddvan sterilni v dévkovaci, kterd
Yia yprion otnv avaktnon Selyudtwy Katd T didpkela Aanag OV XEIPOUPYIKW v . 0 mepiékng, kanillerinden takmada kolaylik saglayacak bir dispenser borusunda steril halde sunulmaktadir. usnadiuje zavadéni skrze standardni 10mm, 11mm nebo 12mm trokarové kanyly.
detypdtwv piag xpronc ENDOBAG™ mapéyetal amoaTelpwpévog jiéaa o€ éva owMiva xoprynan yia e0kokn eloaywyn ENDIKASYONLARI INDIKACE
éow Khaowo) oulviokou Tpokdp 10mm, 11 mm 12 mm. ENDOBAG™ Ornek alma sistemi, karin boglugundan doku ya da pislik almanin gerektigi laparoskopik operasyonlarda Zasobnik na vzorky ENDOBAG™ je urcen k pouzit pii laparoskopickych zékrocich tam, kde je nutné odebrat
ENAEIZEIX doktorlar tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmigtir. 2 biisni dutiny tkdi nebo organické necistoty.
To avotnya avakmon Setypdtwy ENDOBAG™ mpoopiCetar yia xprjon ¢ hanapoakomikéc Sladikaatec, 6mov eivar KONTRAENDIKASYONLAR KONTRAINDIKACE
enBounti n agaipeon otod f vroketpdry and Ty kokiak] KORGTTA. Bu ENDOBAG™ Ornek alma sistemi, belirtilen amaglar disinda kullanimamalidir. Ayrica bu arag, endoskopi Zasobnik na vzorky ENDOBAG™ nent uréen k jingm neZ uvedenym dcelm. Produkt rovnéz nelze pouZit,
ANTENAEIZEIX tekniklerinin kontraendike oldugu durumlarda kullaniimamalidir. pokud je kontraindikovano pouZitf endoskopickych postupd.
Auto To oboTnja avaktnong deiyudrwy ENDOBAG™ dev mpoopiCetat yia dhAn xprion mépav TG evetKvuopevnG. UYARILAR VE ONLEMLER VAROVANI A BEZPECNOSTN{ OPATREN
Emirhéov, Gev evBeikuurat yia yprion O¢ MepTI0ELS 070U AVTEVBEKVUVTOL EVBOOKOTIKEC TEYVIKEC, ENDOBAG™ Ornek alma sistemi yalnizca tek operasyonda kullaniimak iizere tasarlanmistir. KULLANDIKTAN SONRA Zasobnik na vzorky ENDOBAG™ je urcen k pouiti pouze v rémdi jednoho zakroku. PO POUZITI ZLIKVIDUJTE.
MPOEIAOMOIHZEIL KAI TPOOYAAZEIZ ATIN. YENIDEN STERILIZE ETMEYIN. NERESTERILIZUJTE
To avotnya avakman Setypdtwy ENDOBAG™ éyel oyediaotei yia yprion oe pia povo néppaon. ANOPPIYTE METATH KULLANMA TALIMATLARI POKYNY K POUZITI
XPHEH. MHN EMANAMOZTEIPONETE. Hazirlik Priprava
OAHI'IEZ XPHIHI 1. ENDOBAG™ kovanini isteginize gre 10 mm, 11 mm ya da 12 mm trokar kandiliinden takin 1. Zavedte objimku zésobniku ENDOBAG™ skrze 10mm, 17mm nebo 12mm trokarovou kanylu.
"P"E“’"l‘“"i“ , " ) 2. ENDOBAG™ drek kabini kovanindan gikartmak icin, agiktaki ornek kabini, kovanin distal ucundan kavrayin ve 2. Az budete chtit zdsobnik na vzorky ENDOBAG™ vyjmout, uchopte odkryty zasobnik na vzorky na distdInim
1. Euooydyete to mepiBna ENDOBAG™ iéoa tou owhnvioou tpodp 10 mm, 11 mm f 12 mrm. torbay: dikkatlice gikartin. kondi dévkovace a opatmé jej vyjméte z objimky.
2.Tiava agaiptoete Tov nepiékn Beyudrov ENDOBAG™ amo T0 ”W‘:BMU“' idore Tov EKTESF‘Uévo TEPIEKTI 3. Giris kovanini trokar kaniliinden gikarin. 3. Vyjméte objimku zavadéce z trokarové kanyly.
és\vuaTmY anoto m’p;PEWO dKpotoy ?MMVF XDD”IWUC KGHDUBHE‘TE Tpo0EKTKA T 00l 4. Ornegi ENDOBAG™ drnek kabina yerlestirin ve gerekiyorsa dikis ipiyle baglaym. 4. Umistéte vzorek do zésobniku na vzorky ENDOBAG™ a v pfipadé potfeby jej utéhnéte suturou.
3 Aoaptote o "EmF i TOU aaoymvzg o 09 fV0Ko 10U T?fmp' ) ) ) ) 5. ENDOBAG™ drnek kabini yuvasindan ¢ikartmak icin, masa kullanarak torbanin Gst tarafini, trokar kaniiliintin distal 5. Cheete-li vyjmout zasobnik na vzorky ENDOBAG™ z dutiny, uchopte tichytky a zatéhnéte hornf st
4. TonoBetrioe 1o defypia péoa otov mepiéxn Setypdrwv ENDOBAG™ kat Géote T jie éva pdppia, av eivar anapaitno. ucuna dogru cekin. Torbayr masayla tutarken, torbanin ucu gériinene kadar trokar kaniliing, ENDOBAG™ drmek kabini zasobniku do distalniho konce trokarové kanyly. Pri zajistovéni zasobniku tchytkami vytahujte trokarovou
5. Tia va agaipéoete Tov mepiéktn detypdtwv ENDOBAG™ amd Ty Ko\GTnTa, YpnotHonoiiote Gykiotpa yia va ve masay! kesik bolgesinden gikartin. Dogrudan izleyerek torbay! kesik bolgesinden ¢ikartmaya devam edin. kanylu, zésobnik na vzorky ENDOBAG™ a tichytky mistem fezu, dokud neuvidite Usti zdsobniku. Pokracujte
Tpargete T ndve PéPOg TrG aakoulag iéoa oTo MepIPEPIKO Akpo Tou owAnviokou Tou Tpokdp. Eve acpahilere T ve vyjimdni zasobniku fezem pod pfimou vizudlnf kontrolou
aakoUha e ykiotpa, TpapnéTe o cwhnvioko Tou Tpokdp, Tov meptéktn Setypdtwv ENDOBAG™ kal Ta GykioTpa péow
T0U ONielou TG TOHrG PéxPL va €ival 0pato To ATopI0 Trig oaKoUhag. ZuvexioTe va agaipeite T oakodha ané To onpiio
TG Toprg uo dyleon omTiki mapaxohoutnon, PVCCKI/IVI A3bIK
MAGYARORSZAG
CUCTEMA OTBOPA OBPA3LIOB .
@ MEPE] TEM KAK NPUCTYNUTb K UCNONB30BAHUIO 3TOTO U3AENUA, MINTAVETELI RENDSZER
BHUMATENbHO NPOYUTANTE C/IEAYIOLLYI0 UHOOPMALIUIO. ATERMEK HASZNALATA ELGTT FIGYELMESEN
WORECZEK NA MATERIAL POBRANY DO BADANIA W TRAKCIE BAXHO! OLVASSAEL AZ ALABBI TUDNIVALOKAT.
ZABIEGU 3107 GyKNeT COLePXUT BCOMOraTeNbHYI0 MHGOPMALIMIO N0 UCNON30BAHMIO AaHHOTO U3AeNNA. O He ABNATCA FONTOS!
PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU CNIPABOYHbIM PYKOBOACTBOM N0 TEXHUKE BLINOSHEHAA XVPYPTUUECKIIX ONEpaLIti. £ a tdjékoztatd a termék hasznélatanak megkonnyitésére késziilt. Nem a sebészeti technikdk kézikinyve,
NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC PONIZSZE INFORMACJE. 310 yCTPOIACTBO Pa3paboTaHo, NPOTECTUPOBAHO 1 NPOU3BELEHO ANA UCTOB30BaHIA NPH paboTe TObKO ¢ £zt az eszkozt kizarolag eqy betegnél lehet hasznalni. Ennek megfelelden tervezték, tesztelték és gyartottak
. OAHUM NaLjueHToM. [T0BTOPHOE UCNONb30BaHHe i 06paBoTKa yCTPOVCTBA MOrYT MPUBECTH K €70 OTKa3y U, Kak Ujbli hasznélata vagy felujitésa elégtelen mifkodéshez, ezéltal a beteg sériiléséhez vezethet. Az eszkiiz
WA;NE! » o B CIE/CTBYE, K TpaBMe naumeHTa. MoBTopHaA 06paboTKa W/wiut CTepUAM3aLMA yCTOVCTBA MOTYT CTaTb NpUYHHON feljitdsa és/vagy Ujrasterilizaldsa magdban hordja a contaminatio és infectio veszélyét. Tilos az eszkdzt
N'”‘EJSZBP'WW manacelu ulaweme korzystania z wyzej wymienionego narzedzia. Nie stanowi ona Ziodia UHOUUYMPOBAHYA NaLMeHTa. YCTPOACTBO He MOZeXUT NOBTOPHOMY MCT0Nb30BaHMio, 06paBoTKe 1 CTepun3aLn. Gjrahaszndlni, felGjitani vagy Gjrasterilizalni.
m.formaqw natema.t techmk(hlrurg\cznychv . ‘ . ONNCAHUE LEiRAS
Niniejsze urzqdzemg zostalo zapro;ekmwapg przetestowane |Iwyprodukowane‘ /wqu(zme do qunorazowego uzytku Cuctema ENDOBAG™ npexcrasnser coboit 0fHopa3oBblit KoxTeiiHep 4na 06pa3iios. OHa npegHasHayena Ana Az ENDOBAG™ mintavételi rendszer egy egyszer haszndlatos mintagy(ijtS. LaparoszkGpids sebészeti
Ponowne stosowanie lub przetwarzanie niniejszego urzadzenia moze prowadzic do jego awariii nastepczego urazu oT6opa 06pa31i0B npy NpoBezeHN nanapockonuyeckix onepauyis. ENDOBAG™ nocTasnserca 8 crepunbHom mintavételben torténd haszndlatra tervezték. Az ENDOBAG™ egyszer haszndlatos mintagy(ijtd sterilen, egy
pacjenta. Ponowne przetwarzanie i/ 1ub ponowne wyjafawianie niniejszeqo urzadzenia moze stworzyc zagrozenie BIZE B Pa3RATOUHOM TPYOKe, UTO YNPOLLIAET BBEZCHHE Yepe3 CTaHAaPTHYI0 TPoaKapHyI0 KaHionio 10 MM, 11 Mm adagoldcsdben keriil forgalomba, amely megkannyiti behelyezését egy szabvanyos, 10, 11 vagy 12 mm-es
skazeniem i zakazeniem pacjenta. Nie wolno powtdrnie przetwarza, wyjatawiac ani uzywac niniejszego urzadzenia w12 M. trokdrkaniilon keresztiil
OPIS ) NIOKA3AHMA JAVALLATOK
Woreczgk ENDOBAG™ jest jednorazowym pojemnikiem na tkanki. Stosuje sie go to pobierania materiatu w trakcie (ucrema ENDOBAG™ npeaasHayea 1A MCnoflb308aHis B X0Ae N1anapockoniUeckux NpoLeyp, Koraa Tpebyerca Az ENDOBAG™ mintavételi rendszer olyan laparoszkdpids eljardsok sorén hasznaland, amelyek célja szovet
zabiegow chirurgii \aparoskopowej‘. Woreczek jednorazowego uzytku ENDOBAG™ jest dos\aerany w stanie jatowym 13BMeYb U3 BpioLUHO MOMOCTH 06pa3el 1 OCTarki TKaHiL vagy maradvényanyagok eltavolitdsa a hasiiregbl
xrdnozowmku rurkowym dla utatwienia podawania przez standardowa kaniule trokarowa o $rednicy 10, 11 lub 12 [1POTUBONOKAAHUS ELLENJAVALLATOK
. (ucrema ENDOBAG™ npefjHasHaueHa find UCnofnb30BaHIA TONbKO N0 Ha3HaueHumio. Kpome Toro, oHa He Az ENDOBAG™ mintavételi rendszer csak a javallatoknak megfeleld célra hasznélhatd. Az eszkoz hasznélata
WSKAZANIA " il oobiany do badari — \ npeHasHayeHa AN MCNob30BaHItA, KOrAa NPOTUBOMOKA3aHbI 3HAOCKOMUYECKIE METOfbI. nem javasolt az endoszkdpids technikék kontraindikdcidja esetén.
i oot ki a2 e MIPEAYIPEK/IEHHA | MEPB IPEAOCTOPOKHOCTH FIGYELMEZTETESEK £ ELOIRASOK
gowiap PO Kecy ) ¢ 4 yhizjamy ) (ucrema ENDOBAG™ npefjHasHaueHa fins UCNonb30BaxiA B Teuerie TonbKo ofHoit npoueypl. OCTE Az ENDOBAG™ mintavételi rendszer csak eqy eljérdsban haszndlhatd, HASZNALAT UTAN ELDOBANDO. TILOS
PRZECIWWSKAZANIA , ; I o HCION530BAHYIA BHIPOCKTD. NOBTOPHAA CTEPUIIAZALIA SATIPELLEHA. UIRASTERILIZALNI
Woretzgk ENDOBAG™ moze bys slosowaﬂy wylacznie zgodnie z przeznaczenien. N\e. wolno uzywac niniejszego WHCTPYKLYM 110 MCTIONb30BAHMIO HASZNALATI UTASITAS
narzedzia w przypadkach, w ktdrych istnieja przeciwwskazania wzgledem stosowania technik endoskopowych. P
. . o MoarotoBka Elokészités
OSTRZEZENIA 1 SRODKI OSTROZNOSCI: | 1. Beegure runb3y ENDOBAG™ uepe3 TpoakapHylo karionio 10 M, 11 Mm in 12 Mm. 1. Helyezze be az ENDOBAG™ hiivelyt a 10, 11 vagy 12 mm-es trokdrkaniilon keresztill.
Woreczek ENDOBAG™ jest przeznaczony do uzycia wytacznie w trakcie jednego zabiegu. PO UZYCIU WYRZUCIC. NIE . - - P . P JERPEU S
WYIALAWIAC PONOWINIE 2. 470661 U3neyb koHTeiiHep ENDOBAG™ U3 runib3bi, BOSbMUTECH 33 €70 OTKPbITYI0 YaCTb Ha AUCTANIbHOM KOHLLe 2. Az ENDOBAG™ mintagy(ijtcit tgy veheti ki a hilvelybél, hogy az adagolocsd disztlis végénél megragadja
X D3/1aTOUHOIA TPYOKM 1 OCTODOXKHO BbiTaL{MTe. szabadon lévd mintagy(jtdt, és dvatosan visszahiizza a tasakot.
INSTRUKCJA STOSOWANIA . . . .
praygotowanie 3. M13Bnekue rub3y MHTPOAbIOCEPa U3 TPOKAPHOI KaHKMH. 3. Vegye ki a bevezetd hiivelyt a trokdrkandlbl.
1. Worowadzic koszulke ENDOBAG™ przez zadang kaniule trokarowa o Srednicy 10, 111ub 12 mm. 4. Monoxare 06pasew; B Kokeiitep ENDOBAG™ 1 nipu HeoBxoauMOCTi Hanoxte tos. 4. Helyezze a mintdt az ENDOBAG™ mintagy jtébe, és sziikség esetén kdsse le egy Gltéssel.
2. Aby wyjac woreczek ENDOBAG™ z koszulki, nalezy chwycic odstoniety pojemnik na materiat w dystalnym koricu 5. 470001 3Bneyb korTeiisep ENDOBAG™ 13 nonocTy, C nOMOLLIbIO 3aXBaTOB BbITAHHTE BepX MeLlKa epes 5. Az ENDOBAG™ mintaqy(jt6t tiqy tévolithatja el a hasiireqbdl, hogy a tasak felsd részét fogéval behiizza a
dozownika rurkowego i ostroznie wyciggnac woreczek. AMCTaNbHbIi KOHel| TPOaKaPHOI KaHioni. YAePXWBas MelLIOK 3aXBaTaMu, BbiTaLLMTe TPOaKapHylo KaHionio, trokdrkanill disztalis végébe. Miutdn a tasakot fogdval rogzitette, hiizza vissza a trokérkanillt, az ENDOBAG™
, KOHTeiiHep And 06pa3uoB ENDOBAG™ 1 3axBaTbl uepe3 pa3pe3, uTobbl Gbina BUAHa FOPAOBHHA MeLLKa. mintagyjtét és a fogét a bemetszési helyen &, amig a tasak széja ldthatéva nem valik. Folytassa a tasak
3. Wyjac koszulke introduktora z kaniuli trokarowej. M P P s I
MpogionxaiiTe U3BAeKaTb MELIOK Yepe3 pa3pe3, KOHTPONMPYA NPOLIECC BU3yaNlbHO. eltévolitésat a bemetszésen &t gy, hogy kbizvetlen latdssal kiséri figyelemmel az eljérdst.
4. Umiescic probke w pojemniku ENDOBAG™ i w razie potrzeby zamknac go szwem.
5. Aby usunac pojemnik ENDOBAG™ z materiatem z jamy ciata, nalezy uzyc chwytakow celem pociagniecia za goma
zes¢ woreczka do koric6wki kaniuli trokarowej Przytrzymujac woreczek chwytakami, wyjac kaniule trokarowa, tqca
pojemnik ENDOBAG™ z materiatem i chwytaki przez naciecie do momentu uwidocznienia ujscia woreczka. Dalej /T
wyciaga¢ woreczek z naciecia pod bezposrednig kontrolg wzrokowa. ealthcare
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